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前     言
T/CAMDI 009《无菌医疗器械初包装微粒污染》分为二部分：
——第1部分：微粒污染测试方法；
——第2部分：微粒污染控制技术要求。
本部分是T/CAMDI 009《无菌医疗器械初包装微粒污染》的第1部分。
本标准T/CAMDI 009.1-2019《无菌医疗器械初包装 第1部分：微粒污染测试方法》为T/CAMDI 
009-2018《无菌医疗器械初包装 第1部分：微粒污染测试方法》的替代版本。修改后的版本较修改前的版本有以下区别：
1， 修改后的版本只保留了和修改前的版本的第2部分，删除了第1、3、4部分内容， 

2. 修改后的版本增加了“术语和定义、检测环境、试样采取、仪器、试验步骤、结果计算和表示、试验报告、资料性附录”等内容。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准某些内容可能涉及专利。本部分发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国医疗器械行业协会医用高分子制品分会提出。

本标准由中国医疗器械行业协会医用高分子制品分会标准化技术管理委员会归口。
本标准委托中国医疗器械行业协会医用高分子制品分会标准化技术委员会负责解释
本标准主要起单位：安庆市润宇纸塑包装有限责任公司。 

本标准参与起草单位：上海建中医疗器械包装股份有限公司、威海德生技术检测有限公司、成都市新津事丰医疗器械有限公司、天津天河分析仪器有限公司、杜邦中国集团有限公司上海分公司、南京微创医学科技股份有限公司、振德医疗用品股份有限公司、北京安通塑料制品有限公司
本标准主要起草人：闫宁、汪友琼、王晓珺、田兴龙、付艳、钱军、仇洪丽、周慧珍、田继利
本标准T/CAMDI 009-2018《无菌医疗器械初包装 第1部分：微粒污染测试方法》于2018年03
月01日首次发布。
本标准第一次修改发布于XXXX年X月

无菌医疗器械初包装

第1部分：微粒污染测试方法
1. 范围

本标准规定了无菌医疗器械初包装和/或初包装材料微粒污染检验方法。
2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19633.1-2015 最终灭菌医疗器械包装 第1部分 材料、无菌屏障系统和包装系统的要求(ISO11607-1：2016，IDT)
IEST-STD-CC1246D Product Cleanliness Levels and Contamination Control Program
3. 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

3.1
初包装  sterile medical device package
和医疗器械直接接触的防止微生物进入的最小包。

3.2
初包装材料  sterile medical device package material
用于直接制造初包装和/或与医疗器械直接接触的包装材料。

3.3
微粒  particle
在初包装和/或初包装材料表面上的可以被扫拂去或擦除的外来物质，一般被认为是松散的颗粒。

3.4
微粒污染  particle contamination
微粒附着于初包装和/或初包装材料表面上称为微粒污染。

3.5
初包装微粒污染指数  particle contamination coefficient of sterile medical device package
初包装和/或初包装材料微粒污染面积与测试面积之比的对数。
3.6
初包装清洁指数  pleanness  coefficient of sterile medical device package
初包装和/或初包装材料微粒污染面积与测试面积之比的负对数。
4. 原理
当表面采样器在被测试材料表面运行或固定在被测试材料表面的某一区域时，气源出气端将气体先导入一个空气过滤器，确保所吹出的空气是洁净的，气体流至采样器的出气口，出气气体会将取样器所接触到的物体表面的微粒子吹起（靠以下几种力吸附的微粒：范德华力，静电，分子引力，惯力等），采样器上另有进气孔，用于吸入被吹起的待测区域的表面粒子。表面微粒子经过光电传感器转化为电信号并传输至计数系统。计数系统根据电压信号的幅度，判别微粒子尺寸并对其进行计数。微粒子粒径越大，光能量变化越大，电压值越大。
工作原理图如下：
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5. 检测环境：
测试环境的净化等级不低于试样的生产环境，避开净化环境的进出风口。
6. 试样采取：
6.1 批

品种相同，特性相同初包装和/或初包装材料的集合体。批的包装单位是根据产品标准所规定的。
6.2 样品 

一张按规定大小切取的矩形纸、涂布纸、膜、非织造材料和涂布非织造材料等初包装材料或一个/张袋子、盖材、吸塑盒和硬质片材等初包装或一条纸塑复合卷材，此矩形样取自整张/整个/整卷初包装材料或初包装产品。
6.3 平均样品 
集中所有样品即为平均样品。
6.4 试样 

用于按规定的检验方法进行测定的一定量的纸、涂布纸、膜、非织造材料和涂布非织造材料等初包装材料或袋子、盖材、吸塑盒和硬质片材等初包装或纸塑复合卷材，该试样取自样品，有时也可以是样品本身或几个样品。
6.5 随机取样
应保证所用的取样方法可以使总体的每一部分具有相同的被选取的机会。
6.6 抽取的包装单位

按GB/T 2828的规定进行抽取，包装单位应无损伤，并具有完整包装。详见产品标准中的有关规定。

6.7 取样的环境要求
样品需要保持平整，不皱不折，避免环境气流过大或湿度波动影响原有微粒的迁移或变化。手只能触摸样品的非测试面，应尽量避免影响试样上原微粒分布状态。
6.8 试样的标记
每件试样应做上标记，标记要清楚，应准确地标明正反面。
6.9 重新取样
在取样或试验时，如出现意外，必须重新取样。新样品应该按上面所述的方法采取。除非另有说明，试样可在同一包装单位中采取。
6.10 样品的包装
样品应立刻包装，包装应采用双层密封包装，包装用的包装袋采用聚乙烯或聚丙烯材料制成，包装袋应在10万级净化车间制备，实际做实验时在规定的环境下统一用采集的样品制备试样。
6.11 卷筒纸和卷筒涂布纸样品的抽取

从卷筒外部去掉全部受损伤的材料层，在未损伤的部分再去掉三层。沿卷筒的全幅刀切一刀，其深度要能满足取样所要的张数，让切取的纸样与纸卷分离。从每叠切取的纸样上，随机采取相同张数的纸样。
6.12 卷筒膜、非织造材料和涂布非织造材料样品的抽取

从卷筒外部去掉全部受损伤的材料层，在未损伤的部分再去掉一层，沿卷筒的全幅刀切一刀，其深度要能满足取样所要的张数，让切取的膜样与膜卷分离。从每叠切取的纸样上，随机采取相同张数的纸样。
6.13 袋子、盖材、吸塑盒①和硬质片材样品的抽取

样品为产品本身，产品的表面积小于仪器测试头连续测试五次的要求时，五个产品为一个样品。产品的表面积小于仪器测试头测试一次的要求时，建议更换设备或采用其它方法测量。
注①：吸塑盒内壁平面部分的大小应满足仪器测试头的测试要求，如果吸塑盒内壁有很多的隆起和凹陷达不到测试要求，建议采用水洗法制备试样，使用光阻法计数器进行测量。
6.14 纸塑复合卷材样品的抽取
每10个箱子，随机抽取一个箱子，随机抽取这个箱子里的一卷卷材。在从卷筒外部去掉全部受损伤的材料层，在未损伤的部分再去掉距末端大约5m处截取100cm长的卷材作为测试材料的样品。
6.15 其他初包装和初包装材料的样品抽取
应根据6.1—6.10所述原则安排样品的抽取。
6.16 取样报告：
取样报告应包括以下项目：
a) 取样人姓名、取样日期、取样地点；
b) 所取样品品名、型号、定量和生产日期；
c) 生产单位的名称、地址；
d) 使用单位的名称地址；
e) 批的状况、批中单位数、选取包装单位数及编号；
f) 从每个包装单位中采样的张数；
g) 来自取样方面的任何偏差；
h) 取样人签名。
7. 仪器
7.1钢板尺
7.2裁刀或带刻度的裁切装置或专用裁样器
7.3包装材料微粒测试仪
用于包装材料表面微粒测试。主要由采样器、气源、空气过滤器、传感器、控制系统等组成。当采样器在被测材料表面运行或将被测样品固定在采样器上时，控制系统控制气源吹气，经空气过滤器过滤后的洁净空气，将被测材料表面微粒子吹起；同时采样器在气源产生的负压作用下将吹起的微粒子收集至传感器进行测试。为保证测试结果的真实与准确，应确保检测设备符合测试的要求。设备应具有良好的稳定性和准确性，保证测试要求和精度，测试范围不少于5-150µm；必须装有空气过滤器，以保证采样器出气口空气洁净，如空气洁净度达不到测试要求，应及时更换空气过滤器；设备的采样面积应不小于10cm2，试样大小应大于采样器；要有确保测试腔不漏气的设计和装置，在放置样品时，样品测试面在采样器中间位置且能与采样器完全贴合，以确保采样器密封，采样器与试样之间形成密封空间；采样过程中，设备的采样流速应恒定，采样时气体速度不低于10L/min；应保证有足够的取样时间完全采集并测试样品表面的微粒，取样时间应不低于5s。
8. 试验步骤
8.1 试样的制备 
8.1.1 试样的制备应在洁净条件下进行，见本标准5中规定。在取样的过程中，操作者应戴干净的手套拿取试样和准备纸片， 操作时要小心拿取，防止污染试样，并防止落灰尘。
8.1.2 卷筒纸、涂布纸、膜、非织造材料和涂布非织造材料平均样品的数量应不少于70张（特殊试样最少应不少于12张），每一个试样面积应不小于10cm×4cm。用切纸刀或专用裁样器裁切试样，裁取10组试件，每组7个试样。非测试面标记为A，和无菌医疗器械接触面为测试面标记为B。试验中实际只用5个试件，最上层和最下层的两片用于保护试样。10组试样应保存在洁净环境中，确认试样无皱折、无破损。
8.1.3 袋子、盖材、吸塑盒和硬质片材试样一般就是样品本身，数量应不少于35个/张（特殊试样最少应不少于6个/张），每一个试样平面处的面积应不小于测试头的测试面积。非测试面标记为A，和无菌医疗器械接触面为测试面标记为 B。袋子的内侧两面无论材质是否相同，均视是为同一个测试面。取5组试件， 每组7个试样，非测试面标记为A，和无菌医疗器械接触面为测试面标记为 B。试验中实际只用5个试件，最上层和最下层的两片用于保护试样。5组试样应保存在洁净环境中，确认试样无皱折、无破损。
8.2 测试 

8.2.1确保仪器处于净化室、层流间或与样品生产等同环境，以排除环境对测试结果的影响。

8.2.2测试前先进行空白测试，确保空白测试满足仪器使用要求。
8.2.3按仪器操作手册放置8.1制备的样品，确保待测面（B面）向上。进行测试并记录各尺寸的微粒结果。

8.2.4取下样品，放置新的样品，对所有样品重复上述测试操作步骤。

8.2.5更换不同测试材料，需重做空白测试。

9. 结果计算和表示
9.1 结果计算
9.1.1 卷筒纸、涂布纸、膜、非织造材料和涂布非织造材料共测试10组样品，每组样品组内平行测试5次，并以10组测试样品清洁指数的均值作为测试结果；
9.1.2 袋子、盖材、吸塑盒和硬质片材共测试5组样品，每组样品组内平行测试5次，并以5组测试样品清洁指数的均值作为测试结果；
9.1.3卷筒纸、涂布纸、膜、非织造材料和涂布非织造材料微粒污染记录：
表1  卷筒纸、涂布纸、膜、非织造材料和涂布非织造材料微粒污染记录表
	
	危害性微粒5-50µm
S（单位：个）
	可视性微粒50-100µm
M（单位：个）
	显著性粒＞100µm
L（单位：个）
	清洁指数Cn

	
	试验次数i（1~5）每次试验5-50µm
微粒观测值si，（单位：个）
	观测
值和
	试验次数i（1~5） 每次试验50-100µm
微粒观测值Mi，（单位：个）
	观测
值和
	试验次数i（1~5）每次试验＞100µm
微粒观测值Li，（单位：个）
	观测
值和
	Cn
	=㏒（A/Hn）

	组数n
	1
	2
	3
	4
	5
	∑si
	1
	2
	3
	4
	5
	∑mi
	1
	2
	3
	4
	5
	∑li
	
	

	第一组
	
	
	
	
	
	S1
	
	
	
	
	
	M1
	
	
	
	
	
	L1
	C1
	=㏒（A/H1）

	第二组
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	M2
	
	
	
	
	
	L2
	C2
	=㏒（A/H2）

	第三组
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	M3
	
	
	
	
	
	L3
	C3
	=㏒（A/H3）

	第四组
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	M4
	
	
	
	
	
	L4
	C4
	=㏒（A/H4）

	第五组
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	M5
	
	
	
	
	
	L5
	C5
	=㏒（A/H5）

	第六组
	
	
	
	
	
	S6
	
	
	
	
	
	M6
	
	
	
	
	
	L6
	C6
	=㏒（A/H6）

	第七组
	
	
	
	
	
	S7
	
	
	
	
	
	M7
	
	
	
	
	
	L7
	C7
	=㏒（A/H7）

	第八组
	
	
	
	
	
	S8
	
	
	
	
	
	M8
	
	
	
	
	
	L8
	C8
	=㏒（A/H8）

	第九组
	
	
	
	
	
	S9
	
	
	
	
	
	M9
	
	
	
	
	
	L9
	C9
	=㏒（A/H9）

	第十组
	
	
	
	
	
	S10
	
	
	
	
	
	M10
	
	
	
	
	
	L10
	C10
	=㏒（A/H10）

	均  值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C
	


注②：如试样数量不能满足测试要求时，同一组数据可以来自同一试样的不同测试区域，不同组数据必须来自不同的试样。
注③：≤5µm的粒子数量和材料的诞生或展开时的环境密切相关，应通过测试制造环境中的微粒污染水平而得到控制。
9.1.4袋子、盖材、吸塑盒和硬质片材微粒污染记录
表2 袋子、盖材、吸塑盒和硬质片材记录表
	
	危害性微粒5-50µm
S（单位：个）
	可视性微粒50-100µm
M（单位：个）
	显著性粒＞100µm
L（单位：个）
	清洁指数Cn

	
	试验次数i（1~5）每次试验5-50µm
微粒观测值si，（单位：个）
	观测
值和
	试验次数i（1~5） 每次试验50-100µm
微粒观测值Mi，（单位：个）
	观测
值和
	试验次数i（1~5）每次试验＞100µm
微粒观测值Li，（单位：个）
	观测
值和
	Cn
	=㏒(A/Hn)

	组数n
	1
	2
	3
	4
	5
	∑Si
	1
	2
	3
	4
	5
	∑Mi
	1
	2
	3
	4
	5
	∑Li
	
	

	第一组
	
	
	
	
	
	S1
	
	
	
	
	
	M1
	
	
	
	
	
	L1
	C1
	=㏒（A/H1）

	第二组
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	M2
	
	
	
	
	
	L2
	C2
	=㏒（A/H2）

	第三组
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	M3
	
	
	
	
	
	L3
	C3
	=㏒（A/H3）

	第四组
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	M4
	
	
	
	
	
	L4
	C4
	=㏒（A/H4）

	第五组
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	M5
	
	
	
	
	
	L5
	C5
	=㏒（A/H5）

	均  值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C
	


注④：如试样数量不能满足测试要求时，同一组数据可以来自同一试样的不同测试区域，不同组数据必须来自不同的试样。
注⑤：≤5µm的粒子数量和材料的诞生或展开时的环境密切相关，应通过测试制造环境中的微粒污染水平而得到控制。

9.1.5 上述9.1.3和9.1.4中符号的定义

i：组内单次试验数；
Si：组内单次试验粒径5-50µm的微粒子观测值（单位：个）；
n ：试验的组数；
Sn=∑si：每一组试验粒径5-50µm的微粒子观测值之和；
Mi：组内单次试验粒径50-100的微粒子观测值（单位：个）；
Mn=∑mi：每一组试验粒径50-100µm的微粒子观测值之和；
li：组内单次试验粒径＞100µm的微粒子观测值（单位：个）；
Ln=∑li：每一组试验粒径＞100µm的微粒子观测值之和；
Hn=（Sn×1＋Mn×9＋Ln×16）×6.25×10-4：每一组试验总体污染面积（mm2）
（6.25×10-4为5-50µm危害性微粒的面积系数）；
A：每一组试样测试的总面积A（mm2）：例如,测试仪器的测试头为1000mm2，每一组组内测试5个样品，那么每一组样品测试的总面积A=5×1000mm2; 
Rn=㏒(Hn/A)：每一组试验的污染指数；
Cn=㏒(A/Hn)：每一组试验的清洁指数；
C=（C1+ C2+•••••• • • • • •+ Cn）/n=∑Cn/n: 每个组试验清洁指数的均值为整体试样的清洁指数。
9.1.6 对9.1.1和9.1.2条计算本次测试结果的标准差和变异系数CV值(至最邻近的0.1%)。变异系数是标准差与清洁指数的比值即CV值=s/C，以百分数表示。
9.1.7 计算本次测试结果的置信区间
当置信水平为95%时，计算置信区间：
置信区间=C±Δ；其中，Δ=s·t/[image: image3.png]



置信区间与平均值的有效数字相同。

式中：
s:样本标准偏差；
n：试验次数
t：置信水平95%的置信区间、自由度为n-1的信度值
对于卷筒纸、涂布纸、膜、非织造材料和涂布非织造材料，n=10，t=2.262
对于袋子、盖材、吸塑盒和硬质片材，n=5，t=2.776
9.1.8 操作实例见附录A。
10. 试验报告：
试验报告应至少包括下列项目：
a) 本标准号：说明试验是按本标准进行的，如有改变应说明细节；
b) 试验日期和地点，使用的仪器型号；
c) 试验试样的来源、测试的试样数量和试验次数；
d) 试验结果的变异系数；
e) 与本标准规定的方法有何偏离和与本部分或规范性引用文件中未规定的并可能影响结果的任何操作。
附　录　A 
（资料性附录）
操作实例 清洁指数 样品：纸

A.1　 取样

A.1.1　 抽取10组样品
取10组样品，每组样品组内测试5个。

A.2　 测量读数

A.2.1　 微粒个数计数
表A.1 微粒个数测量读取记录表
	
	危害性微粒5-50µm S/个
	可视性微粒50-100µm S/个
	显著性微粒＞100µm S/个

	
	1
	2
	3
	4
	5
	Sn
	1
	2
	3
	4
	5
	Mn
	1
	2
	3
	4
	5
	Ln

	第1组
	6
	4
	7
	9
	5
	31
	0
	0
	1
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第2组
	6
	4
	8
	47
	4
	69
	0
	0
	2
	4
	1
	7
	0
	0
	0
	2
	0
	2

	第3组
	4
	3
	3
	18
	2
	30
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第4组
	5
	24
	2
	2
	3
	36
	2
	3
	0
	1
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第5组
	1
	3
	34
	1
	11
	50
	1
	0
	2
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第6组
	6
	1
	3
	7
	25
	42
	1
	0
	0
	3
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第7组
	10
	12
	5
	8
	15
	50
	4
	2
	3
	3
	1
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第8组
	6
	1
	1
	8
	3
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第9组
	2
	2
	3
	2
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	第10组
	4
	3
	2
	7
	4
	20
	1
	0
	1
	1
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0


A.2.2　 污染面积之和

a) 每组试样总体污染面积(Hn)=(Sn×1＋Mn×9＋Ln×16)×6.25×10-4（mm2）（6.25×10-4为5-50µm危害性微粒的面积系数）。
b) 第一组试样总体污染面积：
H1=（S1×1＋M1×9＋L1×16）×6.25×10-4
=(31×1+2×9+0×16)×6.25×10-4
=(31×1+2×9+0×16)×6.25×10-4
=0.030625mm2     
c) 依法计算其余九组试样总体污染面积为：H2为0.102500mm2、H3为0.035625mm2、H4为0.056250mm2、H5为0.048125mm2、H6为0.054375mm2、H7为0.104375mm2、H8为0.011875mm2、H9为0.005625mm2、H10为0.029375mm2；
A.2.3　 测试面积

a) 每个样品测试区的面积为1000mm2,每组测试组内5个样品的测试面积之和A为5*1000=5000mm2。
A.2.4　 计算清洁指数

a) 每一组试验的清洁指数Cn = ㏒(A/Hn)
b) 第一组试验的清洁指数C1 = ㏒(A/H1)= ㏒(5000/0.030625)=5.212894≈5.213；
c) 依法计算其余九组试样清洁指数分别为：C2为4.688、C3为5.147、C4为4.949、C5为5.017、C6为4.964、C7为4.680、C8为5.624、C9为5.949、C10为5.231；
d) 整体试样的清洁指数为每个组试验清洁指数的均值:
C =（C1+C2+ C3+ C4+ C5+ C6+ C7+ C8+ C9+ C10）/10=∑C10/10
=（5.213+4.688+5.147+4.949+5.017+4.964+4.680+5.624+5.949
+5.231）/10
=5.1462
≈5.146
A.3　 统计学分析

A.3.1　 标本标准差

计算10组试样清洁指数的标准差s=0.394475967≈0.3945 
A.3.2　 变异系数

变异系数CV值=s/C=0.3945/5.146=7.6661485%≈7.666%
A.3.3　 当置信水平为95%，计算置信区间

a) Δ=s·t/[image: image5.png]


 =0.3945×2.262/[image: image7.png]


=0.2822
b) 总体清洁指数的置信区间=C±Δ=5.146±0.2822
式中：
s:样本标准偏差；
n：试验次数
t：置信水平95%的置信区间、自由度为n-1的信度值
n=10时，t=2.262
n=5时，t=2.776
A.4　 报告

A.4.1　 报告结果数据

a) 测试样品组内试验的微粒个数，见表A.1的测试数据；
b) 每组测试样品的清洁指数；
c) 10组测试样品的清洁指数的均值。
A.4.2　 结果数据偏差分析

a) 10组测试样品的标准差；
b) 10组测试样品的变异系数；
c) 置信水平95%的置信区间。
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